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REF 



B0213405 



REF 



B0213406 



T.S.I. Agar 

(Triple Sugar Iron Agar) 



uso 

Medio universalmente empleado para la diferenciacion de ente- 
robacterias, en base a la fermentacion de los hidratos de carbono 
glucosa, lactosa y sacarosa y a la produccion de acido sulfhfdrico. 

FUNDAMENTO 

En el medio de cultivo, el extracto de carne y la pluripeptona, apor- 
tan los nutrientes adecuados para el desarrollo bacteriano. 

La lactosa, sacarosa y glucosa son los hidratos de carbono fer- 
mentables. El tiosulfato de sodio es el sustrato necesario para la 
produccion de acido sulfhfdrico, el sulfato de hierro y amonio, es la 
fuente de iones Fe 3+ , los cuales se combinan con el acido sulfhf- 
drico y producen sulfuro de hierro, de color negro. El rojo de fenol 
es el indicador de pH, y el cloruro de sodio mantiene el balance 
osmotico. El agar es el agente solidificante. 

Por fermentacion de azucares, se producen acidos, que se detectan 
por medio del indicador rojo de fenol, el cual vira al color amarillo 
en medio acido. El tiosulfato de sodio se reduce a sulfuro de hidro- 
geno que reacciona luego con una sal de hierro proporcionando el 
tfpico sulfuro de hierro de color negro. 

CONTENIDO Y COMPOSICION 

Codigo B021 3405: envase x 1 00 g. 

Codigo B021 3406: envase x 500 g. 

FORMULA (en gramos por litro) 



EXTRACTO DE CARNE 3.0 

PLURIPEPTONA 20.0 

CLORURO DE SODIO 5.0 

LACTOSA 10.0 

SACAROSA 10.0 

GLUCOSA 1.0 

SULFATO DE HIERRO Y AMONIO 0.2 

TIOSULFATO DE SODIO 0.2 

ROJO DE FENOL 0.025 

AGAR 13.0 

pH FINAL: 7.3 ±0.2 



INSTRUCCIONES 

Suspender 62,5 g del polvo en 1 litro de agua purificada. Dejar 
reposar 5 minutos. Mezclar bien, calentar con agitacion frecuente 
y hervir 1 o 2 minutos hasta disolucion total. Distribuir en tubos, 
llenandolos con un volumen que ocupe hasta la tercera parte de los 
mismos. Esterilizar en autoclave a 121°C por 15 minutos. 

Enfriar y dejar solidificar el agar en pico de flauta profundo. 

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 

Medio de cultivo deshidratado: color beige claro, homogeneo, libre 
deslizamiento. 

Medio de cultivo preparado: color rojo. 

ALMACENAMIENTO 

Medio de cultivo deshidratado a 10-35 °C. 

Medio de cultivo preparado a 2-8 °C. 

PROCEDI M I ENTO 
Siembra 

A partir de un cultivo puro del microorganismo en estudio, con aguja 
de inoculacion inocular el medio de cultivo, picando el fondo y ex- 
tendiendo sobre la superficie del mismo. 

Incubacion 

En aerobiosis, a 35-37°C durante 1 8 a 24 horas. 

INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

Observar el color del medio de cultivo y la produccion de gas. 

1- Superficie alcalina/profundidad acida (pico rojo/fondo 
amarillo): el microorganismo solamente fermenta la glucosa. 

2- Superficie acida/Profundidad acida (pico amarillo/fondo 
amarillo): el microorganismo fermenta glucosa, lactosa y/o sa- 
carosa. 

3- Superficie alcalina/Profundidad alcalina (pico rojo/fondo 
rojo): el microorganismo es no fermentador de azucares. 

4- La presencia de burbujas o la ruptura del medio de cultivo 
indican que el microorganismo produce gas. 
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5- El ennegrecimiento del medio indica que el microorganis- 
mo produce acido sulfhidrico. 



CONTROL DE CALI DAD 



MICROORGANISMOS 


SUPERFICIE/ 

PROFUNDIDAD 


PRODUCCION 

DEGAS 


PRODUCCION 

DESK, 


Escherichia coli 
ATCC 25922 


A/A 


+ 


“ 


Klebsiella pneumoniae 
ATCC 700603 


A/A 


+ 


' 


Proteus mirabilis 
ATCC 43071 


K/A 


' 


+ 


Salmonella typhimurium 
ATCC 14028 


K/A 


" 


+ 


Shigella flexneri 
ATCC 12022 


K/A 


" 


" 


Pseudomonas aeruginosa 
ATCC 27853 


K/K 


” 


” 



A: reaccion acida (color amarillo) 
K: reaccion alcalina (color rojo) 



CONTROL DE ESTERILIDAD 


RESULTADO 


Medio sin inocular 


Sin cambios 



LIMITACIONES 

- Los resultados de la prueba deber ser lefdos luego de 18 a 24 
horas de incubacion. Si la lectura se efectua a tiempos menores 
pueden existir falsos positivos por la presencia de acidez o la acidez 
generada no sea suficiente para producir el viraje del indicador 
rojo de fenol del color rojo al amarillo. Si se lee luego de 24 ho- 
ras se pueden obtener resultados falsos negativos por consumo 
de peptonas durante el crecimiento de los microorganismos con la 
consecuente alcalinidad del medio de cultivo. 

- Si la generacion de SH 2 es elevada puede llevar al ennegreci- 
miento de todo el fondo del medio de cultivo y dificultar la visua- 
lizacion de la acidez producida. Es necesario aclarar que para que 
se produzca SH 2 debe existir un ambiente acido, por eso si no se 
observa se debe considerar igualmente acidez positiva. 

- Para la siembra utilizar aguja de inoculacion. No utilizar ansas de 
inoculacion ya que pueden llevar a resultados falsos positivos de 
produccion de gas por alteraciones mecanicas del medio de cul- 
tivo. 

- La forma de inoculacion de este medio de cultivo depende de la 
tecnica utilizada por el profesional. Se puede inocular primero el 
fondo y luego el pico o de manera opuesta. Esto no afectara los 
resultados. 



SIMBOLOS UTILIZADOS 



IVD 



REF I 



STERILE 




LOT I 



DIAGNOSTICO CODIGO N° ELABORADOR 
IN VITRO 



ESTERIL N°DE 

DETERMINACIONES 



LOTE N° 



MATERIALES NECESARIOS NO PROVISTOS 

Equipos y material de laboratorio, microorganismos para control de 
calidad, reactivos y medios de cultivo adicionales segun requeri- 
miento. 



PRECAUCIONES 

- Solamente para uso diagnostico in vitro. Uso profesional exclu- 
sive. 

- No utilizar el producto si al recibirlo su envase esta abierto o da- 
nado. 

- No utilizar el producto si existen signos de contaminacion o dete- 
rioro, asf como tampoco si ha expirado su fecha de vencimiento. 

- Utilizar guantes y ropa protectora cuando se manipula el produc- 
to. 

- Considerar las muestras como potencialmente infecciosas y ma- 
nipularlas apropiadamente siguiendo las normas de bioseguridad 
establecidas por el laboratorio. 

- Las caracterfsticas del producto pueden alterarse si no se conser- 
va apropiadamente. 

- Descartar el producto que no ha sido utilizado y los desechos del 
mismo segun reglamentaciones vigentes. 
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tino, Septima Edicion, volumen 1. 2003. Control Microbiologico de 
Productos no Obligatoriamente Esteriles. 

- Murray P.R., Baron, Pfaller, Tenover and Yolken. 1999. Manual of 
clinical microbiology, 7th ed. American Society for Microbiology, 
Washington, D.C. 

- United States Pharmacopeia (USP 27). 2004. (61) Microbial Li- 
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INDICACIONES AL CONSUMIDOR 

Utilizar el producto hasta su fecha de vencimiento. 

Conservarel producto segun las indicaciones del rotulo. 



. i cm 

FECHA DE LIMITE DE INSTRUCCIONES 

VENCIMIENTO TEMPERATURA DE USO 



HOJA 2 DE 2 



LABORATORIOS BRITANIA S.A. 

LOS PATOS 2175 (C1283ABI) 

I CABA - ARGENTINA 
I TEL/FAX 54 11 4306 0041 



www. info@ 

britanialab.com britanialab.com 



02/2010 -REV .00 





